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1 A PROPOS DU MANUEL D'UTILISATION

Ce manuel décrit le cycle de vie complet du produit. Conserver ce manuel de sorte qu'il soit accessible a tout
utilisateur et a disposition de tout nouveau propriétaire.

Ce manuel contient des informations importantes relatives a la sécurité.

Le non-respect de ces consignes peut entrainer des situations dangereuses.
» Ce manuel doit étre lu et compris.

1.1 Symboles utilisés

A DANGER

Met en garde contre un danger imminent.

» Son non-respect peut entrainer la mort ou de graves blessures.

A AVERTISSEMENT

Met en garde contre une situation éventuellement dangereuse.

» Son non-respect peut entrainer de graves blessures, voire la mort.

A ATTENTION

Met en garde contre un risque éventuel.

» Son non-respect peut entrainer des blessures légéres ou de gravité moyenne.

REMARQUE

Met en garde contre des dommages matériels.

= Son non-respect peut entrainer des dommages sur le produit ou le systeme.

@ désigne des informations supplémentaires, des conseils ou des recommandations importants.

@ Renvoie a des informations contenues dans ce manuel ou dans d‘autres documents.

» Indique des consignes a exécuter afin d'éviter tout danger, avertissement ou risque éventuel.

—> indique une opération a effectuer.

O Indique le résultat d'une consigne spécifique.

1.2 Définition du terme "produit”

Le terme "produit" utilisé dans ce manuel désigne toujours le module capteur de conductivité type MS03.

1.3 Définition du terme "systéme”

Le terme "systéme" utilisé dans ce manuel désigne toujours le systéme d'analyse en ligne type 8905. 3
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1.4 Definition du terme "bGS"

Le terme "biiS" utilisé dans ce manuel désigne toujours le bus de terrain développé par Biirkert.

2 UTILISATION CONFORME

L'utilisation non conforme du produit peut présenter des dangers pour les personnes, les installations
proches et I‘'environnement.

» Ce produit est exclusivement destiné a la mesure de la conductivité de |'eau dans un systéme 8905.

» Protéger ce produit contre les perturbations électromagnétiques, les rayons ultraviolets et, lorsqu'il est installé
a l'extérieur, des effets des conditions climatiques.

» Utiliser ce produit conformément aux caractéristiques et conditions de mise en service et d'utilisation indi-
quées dans les documents contractuels et dans le manuel d'utilisation.

» L'utilisation en toute sécurité et sans probléme du produit repose sur un transport, un stockage et une instal-
lation corrects ainsi que sur une utilisation et une maintenance effectuées avec soin.

» Veiller a toujours utiliser ce produit de fagon conforme.

» Lorsque le produit est exporté, respecter les restrictions éventuelles.
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3 CONSIGNES DE SECURITE DE BASE

Ces consignes de sécurité ne tiennent pas compte :

= des imprévus pouvant survenir lors de I'assemblage, de I'utilisation et de I'entretien du produit.

= des prescriptions de sécurité locales que I'exploitant est tenu de faire respecter par le personnel chargé de
I'installation et de I'entretien.

JA

Situations dangereuses diverses.
Pour éviter toute blessure, veiller a :
» empécher toute mise sous tension involontaire de l'installation.

» ce que l'installation et I'entretien soient effectués par du personnel habilité et qualifié, disposant des outils
appropriés.

» n'utiliser le produit qu'en parfait état et en tenant compte des indications du manuel d'utilisation.

> respecter les régles générales de la technique lors de I'implantation et de l'utilisation du produit.

> ne pas utiliser ce produit dans une atmosphére explosible.

> ne pas utiliser ce produit dans un environnement incompatible avec les matériaux qui le composent.

> n'apporter aucune modification au produit, intérieure ou extérieure.

REMARQUE
Eléments / Composants sensibles aux décharges électrostatiques

= Ce produit contient des composants électroniques sensibles aux décharges électrostatiques. lls peuvent étre
endommagés lorsqu'ils sont touchés par une personne ou un objet chargé électrostatiquement. Dans le pire
des cas, ils sont détruits instantanément ou tombent en panne sitét effectuée la mise en route.

= Pour réduire au minimum voire éviter tout dommage di a une décharge électrostatique, prendre toutes les
précautions décrites dans la norme EN 61340-5-1.

= Veiller également a ne pas toucher les composants électriques sous tension.
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4 INFORMATIONS GENERALES

4.1 Contact

Le fabricant du produit peut étre contacté a I'adresse suivante :
Burkert SAS

Rue du Giessen

BP 21

F-67220 TRIEMBACH-AU-VAL

Les adresses des filiales internationales sont disponibles sous : www.burkert.com

4.2 Conditions de garantie

La condition pour bénéficier de la garantie légale est I'utilisation conforme du produit dans le respect des conditions
d'utilisation spécifiées dans le présent manuel d'utilisation.

4.3 Informations sur internet

Retrouvez sur internet les manuels d'utilisation et les fiches techniques relatifs au type MS03 sous : www.burkert.fr

MAN 1000239765 FR Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 25.09.2023



http://burkert.com
www.burkert.fr

Tvpe MS03 burkert

DeSCI’IptIOﬂ FLUID CONTROL SYSTEMS

5 DESCRIPTION

Le module capteur de conductivité est utilisé dans le systéme type 8905.

Les raccordements électrique et fluidique s'effectuent via la backplane du systéme type 8905.

Position verrouillée

Position déverrouillée Logement de la
Voyant du module micro-carte SIM

capteur

Position maintenance Interface électrique

Bouton-poussoir avec
la grandeur physique
mesurée

Tige d'adaptation

Raccordements

fluidiques Tige

Levier pour :

- verrouiller/déverrouiller le produit.
- Effectuer des opérations d'entretien.

Fig. 1 : Description du produit
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6 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

6.1 Conditions d'utilisation
Température ambiante 04a+40°C
Humidité de I'air < 90 %, non condensé
Indice de protection selon = |P65, lorsqu'il est inséré sur la backplane
EN 60529
= |[P20, comme produit autonome
Altitude max. absolue 2000 m
6.2 Conformité aux normes et directives

Le produit est conforme aux directives CE du systéme type 8905, seulement si le produit type MS03 est inséré
sur un systéme type 8905.

6.3 Matériaux composant le produit

Elément Matériau

Boitier PPE+PS

Joint EPDM

Levier PC

6.4 Caracteéristiques du fluide

= Type de fluide = Eau, sans particules : eau potable, eau industrielle
= Valeur du pH = pH4a9

Débit d'écoulement minimal 3 I/h; 6 I/h recommandé
Pression de I'échantillon d'eau PN6

Température de I'échantillon d'eau 0 a +40 °C, ne doit pas geler
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6.5 Caractéristiques de mesure

Mesure de la conductivité
= Plage de mesure = 50 uS/cm a 1000 puS/cm

« Ecart systématique de mesure ('biais de mesure", tel |= +£2% de la valeur mesurée
que défini par la norme JCGM 200:2012)

= Linéarité = +0.2% de la pleine échelle

= Répétabilite = +£0.2% de la pleine échelle

» Temps de réponse (190) =<5s

= Capteur de mesure = Systéme a 2 électrodes en graphite, C=1

Mesure de température pour compenser

= Plage de mesure =0ab0°C
= Capteur de mesure = Pt1000 Classe B, aucun contact avec I'échantillon
d'eau

Intervalle d'entretien de I'¢lectrode de référence externe | 12 mois, nominal, dépend de la qualité de I'eau

6.6 Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation 24 V DC a travers la backplane du systéme type 8905
Puissance consommeée 0.8 VA

6.7 Communication

Communication interne par le biS

Communication externe par voyant d'état conformément a la norme NAMUR NE 107
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7 INSTALLATION

7.1 Consignes de sécurité

REMARQUE

Risque d'endommager le produit di a une installation non conforme.

= Les installations électrique et fluidique ne peuvent étre effectuées que par du personnel habilité et qualifi€, disposant
des outils appropriés.

= Respecter les consignes d'installation du systéme.

REMARQUE

Risque d'endommager le produit da a la source d'alimentation électrique

= Eteindre et consigner la source d'alimentation électrique avant d'effectuer les travaux sur le systéme.

REMARQUE

Risque d'endommager le produit di a I'environnement

= Protéger le produit contre les perturbations électromagnétiques, les rayons ultraviolets et, lorsqu'il est installé
a |'extérieur, des effets des conditions climatiques.

7.2 Installation du produit sur la backplane

Le produit est inséré sur la backplane du systeme type 8905.

1. Sécher la surface de la back-
plane qui sera en contact avec le
produit.

2. Sécher la surface du produit.

3. Lorsque le bouton-poussoir est
enfoncé, tourner le levier de
la baionnette vers la droite, en

position déverrouillée, .Ne
pas pousser le levier vers la
position entretien.
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4. Insérer les deux tiges d'adap-
tation dans leur logement et
insérer ensuite le produit sur la
backplane.

5. Lorsque le bouton-poussoir est
enfoncé, tourner le levier de la
baionnette vers la gauche, en

position verrouillée L.

Fig. 2 : Installation d'un produit sur la backplane du systéeme

10




Type W03 burkert

Reglage et utilisation FLUID CONTROL SYSTEMS

8 REGLAGE ET UTILISATION

8.1 Consignes de sécurité

REMARQUE
Risque d'endommager le produit dii a un réglage non conforme.

= Les opérateurs chargés du réglage doivent avoir pris connaissance et compris le contenu de ce manuel.

= Les opérateurs chargés du réglage doivent avoir pris connaissance et compris le contenu du manuel du
logiciel afficheur type ME21 et/ou le contenu du manuel du logiciel Communicator type 8920 de Burkert et/
ou le contenu du manuel du module contréleur type ME25.

= Respecter en particulier les consignes de sécurité et |'utilisation conforme.
= Le produit/ l'installation ne doit étre ajusté(e)/faite que par du personnel suffisamment formé.

REMARQUE
Risque d'endommager le produit dii 8 une mise en service non conforme.

= S'assurer avant la mise en service que le personnel qui en est chargé a lu et a parfaitement compris le
contenu de ce manuel.

= Respecter en particulier les consignes de sécurité et |'utilisation conforme.
* Le produit/ l'installation ne doit étre mis(e) en service que par du personnel suffisamment formé.

REMARQUE
Risque d'endommager le produit dia a un fonctionnement non conforme.

= Les opérateurs chargés de l'opération doivent avoir lu et compris le contenu de ce manuel.
= Respecter en particulier les consignes de sécurité et 'utilisation conforme.

= Seul un personnel suffisamment formé peut faire fonctionner le produit/ l'installation.

8.2 Ajuster le produit

Le réglage du produit peut étre effectué :

= soit avec l'afficheur du systéme type 8905. L'afficheur du systéme est géré par le logiciel type ME21. Voir
chap. 8.4.

MAN 1000239765 FR Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 25.09.2023

= soit avec un PC et le logiciel Communicator type 8920 de Burkert. Consulter le manuel d'utilisation du type
8920 pour obtenir des informations générales concernant le logiciel type 8920.

11
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8.3 Réglages a effectuer

Faire les réglages :

= aprés que le produit a été installé dans le systeme.

= aprés que les installations fluidique et électrique ont été effectuées dans le systeme.
= aprés que l'étanchéité du systéme a été vérifiée.

= aprés que le systéme a fonctionné pour une durée de polarisation de 12 heures.

= Avant de mettre en service le produit/systeme pour la premiére fois et pour un fonctionnement correcte du
produit et du systéme, étalonner la constante de cellule de la sonde de conductivité. Consulter le chap. 8.10.1.

= Etalonner le produit tous les trois mois.

8.4 Informations générales sur le logiciel afficheur
type ME21

Ce manuel explique les réglages spécifiques au produit type MS03.

— Pour plus d'informations concernant le logiciel afficheur type ME21, consulter le manuel du type ME21 se
trouvant sur le CD livré avec le systéme.

Le manuel du logiciel afficheur type ME21 :

= donne des informations générales concernant le logiciel, telles que : la description de l'interface utilisateur, la
structure des menus, la description des différentes vues (vue de I"'Appareil" par exemple), la description des
boutons de navigation...

= expligue comment procéder aux différents réglages tels que : la langue de l'afficheur, la localisation du produit...
= explique comment configurer et personnaliser les vues du "Bureau" avec des valeurs ou des graphiques.

= donne des informations générales concernant les messages d'erreur et le fonctionnement des voyants du
systeme.

MAN 1000239765 FR Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 25.09.2023
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8.5 Vue "Appareil" du produit

La vue "Appareil" indique certaines caractéristiques de mesure du produit.

— Si l'afficheur montre la vue "Bureau", taper pour acceéder a la vue "Appareil".

— Pour afficher la vue "Appareil" du produit, sélectionner le produit dans la liste des appareils & gauche de
l'afficheur.

Les données suivantes peuvent étre lues a partir de la
vue "Appareil" du produit :

Vue de l'appareil 12.08.2014 16:55

Appareil 5648320001 . = les appareils connectés au biS avec leur "Nom
unique l'appareil". Par défaut, le "Nom unique
Emplacement  Urité rftoment Nof . l'appareil” est constitué de deux chiffres : la réfé-
@) Controller Etat N/A rence de commande du produit (par exemple
. 564832 pour le module capteur de conductivité) et

21 5648320001 Conductivité 0.00 pS/cm . "
Q le numéro de série (0001, par exemple).

Resistivité 2000.00 Q.m

Température 24.10°C

Tompérature carte 2620 °C = Ou le produit est géographiquement situé.

= |a valeur mesurée de la conductivité de I'échantillon

d'eau.
) . ) = la valeur mesurée de la résistivité de I'échantillon
Llste"des appareils connectés d'eau.
au buS

= la valeur mesurée de la température de I'échantillon
d'eau.

= la valeur mesurée de la température de la carte de

mesure interne.

Tab. 1:  Vue "Appareil” du produit

— Pour afficher la vue "Fonction" du produit, taper

13
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8.6

Vue "Fonction" du produit

La vue "Fonction" indique les fonctions disponibles du produit et pour chaque fonction, les caractéristiques prin-

cipales reliées a chaque fonction.

Pour afficher la vue " Fonction" du produit :

1. sélectionner le produit dans la liste des appareils a gauche de l'afficheur,

&

2. taper

Conductivity Sensor 5648320001 12.08.2014 16:55

Fonction buS

Nom unique d'appareil 5648320001
@ biS Emplacement Unité traitement No1
Capteur Description Eau de source "
—

Vue "Fonction" du biiS

—> Pour afficher la vue "Fonction" du buS auquel est
raccordé le produit, sélectionner "buS" dans la
liste des appareils a gauche de l'afficheur.

—> Taper ¢
chap. 8.7.

pour acceéder a la vue "Paramétre". Voir

Conductivity Sensor 5648320001

12.08.2014 16:55

Fonction Capteur
Conductivité 0.00 uS/cm
Capteur Resistivité 2000.00 Q.m
Constante de cellule 0.94 *
o |
Température 24.10°C
Offset 0.00 °C

Vue "Fonction" du capteur

— Pour afficher la vue "Fonction" du capteur, sélec-
tionner "Capteur" dans la liste des appareils a
gauche de l'afficheur.

—> Taper ¢
chap. 8.8.

pour accéder a la vue "Paramétre". Voir

Tab. 2:  Vue "Fonction" du produit
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8.7 Vues détaillées de la fonction buS

Tab. 3:  Vue "Paramétre"” de la fonction "biiS"

Vue détaillée "Paramétre" du biS

Conductivity sensor 5648320001 04.04.2014 12:21

Parametre buS ® > - - . —
Pour saisir les caractéristiques spécifiques de I'utili-
Reglages de base Nom unique d'apparei 5648320001 > sateur pour l'identification de l'appareil dans le buS :
Empiacement e ratement ot & * Nom unique de l'appareil pour le produit.
Description >
Réglages groupés GiaEe iy 0 > —> Assurez-vous de choisir un nom unique pour le
T 2 > = produit car le biS doit reconnaitre le produit.
—> Assurez-vous de choisir un nom unique qui soit
= explicite pour identifier le produit, car si le nom

unique doit étre changé, tous les paramétres du
buS doivent étre changés.

= Description
= Emplacement

= Réglages groupés

Tab. 4:  Vue "Diagnostic" de la fonction "biS"

» Vue détaillée "Diagnostic" du biS
Conductivity sensor 5648320001 04.04.2014 12:21

Diagnostic baS ® > . . ..
9 Pour plus d'informations concernant le bisS et
Information biS Adresse 126 < l'appareil :
Debiten bauds S0kl » Adresse et débit en bauds
Informations de I'appareil Nom de I'appareil Conductivity sensor
Numéro dlidentite 564832 = Nom de l'appareil et référence de commande de
1 . . 1" s
Numéro didentité du logiciel 683328 - l'appareil (numéro d'identité)
Version du logiciel A.00.02.42 . . L.
e Y = Informations sur le logiciel et le matériel
Version du matériel A.01.00.00 -
* Informations relatives au TFT

= Informations sur le pilote de I'appareil

Aucun changement par |'utilisateur n'est possible.

MAN 1000239765 FR Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 25.09.2023
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Tab. 5: Vue "Maintenance" de la fonction "biS"
- Vue détaillée "Maintenance" du biiS
Conductivity sensor 5648320001 12:21:16
AT IEIED L2k > Redémarrer le produit pour une réinitialisation.
Types de redémarrage Appareil Redémarrer o <
Lo |
[
8.8 Vue "Parameétre"” du capteur

&

— Dans la vue "Fonction" taper

pour accéder a la vue "Parametre".

Conductivity Sensor 5648320001 12:21:16

Parameétre Capteur
Conductivité Unité souhaitée mS/cm » <
Type de compensation OFF >
Compensation linéaire 0% »
Resistivité Unité souhaitée Q.om >
Température Unité souhaitée °C » |
: |
Filtre Temps de réponse 12s > |
Déclencheurs de Avertissements cool = |
messages
Erreurs

Avec la vue "Paramétre" du capteur, il est possible
de:

changer I'unité de la valeur de conductivité affichée.

choisir le type de compensation en température
pour déterminer la conductivité de I'échantillon
d'eau, voir chap. 8.8.1.

Si une compensation linéaire en température est
sélectionnée, saisir le coefficient de compensation,
voir chap. 8.8.1.

changer l'unité de la résistivité mesurée par la
cellule de conductivité.

changer I'unité de la température affichée.

saisir la valeur du temps de réponse T10-90 pour le
signal mesuré.

configurer le déclencheur d'avertissements, voir
chap. 8.8.2.

configurer le déclencheur d'erreurs, voir chap. 8.8.3.

Tab. 6 :  Vue "Paramétre"” du capteur

8.8.1

Saisir la compensation en température

Déterminer la valeur exacte de la conductivité de I'échantillon d'eau, la température de I'échantillon d'eau devrait

étre compensée.

Une compensation linéaire en température peut étre suffisamment précise pour votre process, étant donné que la
tempéarure du process dépasse toujours 0°C. Saisir une compensation entre 0.00 et 9.99 %/°C.

Par exemple, la compensation linéaire de I'eau potable est d'environ 2%/°C.
Utiliser le graphique et I'équation suivants pour calculer la valeur moyenne du coefficient de compensation o en
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fonction d'une plage de température AT et de la plage de conductivité correspondante Ay:

X 1
Xr I'
/,/ AX
Las AT |
- Ay 1
o= —X —
25 T TI°C] AT Xys

Fig. 3 : Courbe de compensation linéaire de la température
Par défaut, la température n'est pas compensée (" Type de compensation" mis sur "OFF").
Procédure :

1. Taper Conductivité Type de compensation P dans la vue "Paramétre” du capteur.
La compensation en température peut étre :

= soit linéaire (choisir "Linéaire%"),

= ou selon la loi du chlorure de sodium (choisir "NaCl").

2. Selectionner le type de compensation puis valider.

3. Sila compensation type "Linéaire" est sélectionnée, taper Conductivité = Compensation linéaire »
dans la vue "Paramétre" du capteur, puis saisir le coefficient de compensation requis.

4, Valider.

8.8.2 Configurer le déclencheur d'avertissements

Les valeurs de certaines grandeurs physiques peuvent étre controlées pour détecter un probléme dans le
process ou dans le capteur.

Pour le module capteur de conductivité, les valeurs suivantes peuvent étre controlées :

= la valeur de conductivité de I'échantillon d'eau,
= la température de |'échantillon d'eau.

Procédure :

1. Taper Avertissements ...» dans la vue "Paramétre" du capteur.

2. Taper Flags d'activation P> dans la vue "Paramétre du capteur".
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3. Selectionner les grandeurs physiques a contréler puis valider.
4. Saisir les valeurs de seuil minimum et/ou maximum.

Lorsque les valeurs de seuil paramétrées sont atteintes et que le flag d'activation de la grandeur physique corres-

pondante est sélectionné, un message d'avertissement est généré dans "Liste des messages" : taper pour
accéder 4 la "Liste des messages". Voir chap. 9.3 pour plus de détails concernant le dépannage.
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8.8.3 Configurer le déclencheur d'erreurs

Les valeurs de certaines grandeurs physiques peuvent étre contrélées pour détecter un probléme dans le
process ou dans le capteur.

Pour le module capteur de conductivité, les valeurs suivantes peuvent étre controlées :

= la valeur de conductivité de I'échantillon d'eau,
= la température de |'échantillon d'eau.

Procédure :

1. Taper Erreurs ...» dans la vue "Paramétre" du capteur.

2. Taper Flags d'activation P> dans la vue "Paramétre du capteur”.
3. Selectionner les grandeurs physiques a contréler puis valider.

4. Saisir les valeurs de seuil minimum et/ou maximum.

Lorsque les valeurs de seuil paramétrées sont atteintes et que le flag d'activation de la grandeur physique ou
de la valeur du capteur correspondant est sélectionné, un message d'erreur est généré dans "Liste des mes-

sages" : taper pour accéder a la "Liste des messages". Voir chap. 9.3 pour plus de détails concernant le
dépannage.
8.9 Vue "Diagnostic" du capteur

Avec la vue "Diagnostic", Il est possible de lire les valeurs suivantes :

= la valeur mesurée de la valeur de conductivité de I'échantillon d'eau.

= la valeur mesurée de la valeur de résistivité de I'échantillon d'eau.

* la constante de cellule du capteur de conductivité.

= la valeur mesurée de la température de I'échantillon d'eau.

= |'offset de température qui a été saisi dans la vue "Maintenance" du capteur.
= la valeur mesurée de la température de la carte électronique de mesure.

= le temps durant lequel le produit a fonctionné.

= les limites d'étalonnage de la constante de cellule du capteur de conductivité.
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—> A partir de la vue "Paramétre” du capteur, taper pour accéder a la vue "Diagnostic".

8.10 Vue "Maintenance" du capteur

Avec la vue "Maintenance", il est possible de :

= modifier la constante de cellule du capteur de conductivité,

= étalonner le produit grace a l'assistant d'étalonnage, c'est-a-dire déterminer automatiquement la constante de
cellule du capteur de conductivite,
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= modifier la valeur de I'offset de température de I'échantillon d'eau,

= vérifier le bon fonctionnement du produit en simulant des données,

lire la date du dernier étalonnage,
= lire la date du prochain étalonnage,

= saisir le nombre de jours entre deux étalonnages.

—> A partir de la vue "Paramétre” du capteur, taper pour accéder a la vue "Maintenance".

8.10.1 Etalonner la constante de cellule du capteur de
conductivité.

Afin de mesurer les valeurs de conductivité avec le moins d'écart possible, vous devez étalonner le capteur de
conductivité.
Ceci peut étre fait :

= soit en ajustant & la main la constante de cellule du capteur de conductivité : dans la vue "Maintenance" du
capteur, taper Conductivité Constante de cellule P puis saisir la valeur de la constante de cellule.

= ou en effectuant une procédure d'étalonnage en 1 point pour déterminer automatiquement la constante de
cellule du capteur de conductivité. Voir chap. 8.10.2.

8.10.2 Effectuer une procédure d'étalonnage en 1 point du
capteur de conductivité

Danger da a la nature du fluide

» Respecter la réglementation en vigueur en matiére de prévention des accidents et de sécurité relative a I'utili-
sation de fluides aggressifs.

Effectuer une procédure d'étalonnage en 1 point pour ajuster automatiquement la constante de cellule du capteur
de conductivité.

1. Raccorder une pompe péristaltique dans le circuit d'arrivée de I'échantillon d'eau du systéme, tel que décrit
dans la Fig. 4. Si les raccordements fluidiques ne sont pas effectués correctement, le produit et le systéme
peuvent étre endommagés car la pression dans le produit et le systeme est trop élevée.
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24 VDC

Pompe péristaltique

Fig. 4 : Installation pour I'étalonnage du produit dans un systéme type 8905

2. S'assurer que le flux circule dans la bonne direction.

3. S'assurer que l'installation fluidique pour I'étalonnage est étanche.

4. Faire circuler de l'eau claire a travers le systéme pour rincer le produit.
5

Préparer une solution de référence avec une valeur de conductivité aussi proche que possible de I'échan-
tillon d'eau.

6. Dans la vue "Maintenance" du capteur, taper Conductivité assistant étalonnage 1 point 2

7. Etape 1/5 : faire circuler la solution de référence a travers le capteur.

8. Taper

9. Etape 2/5 : taper Entrez la valeur de la solution tampon P et saisir la valeur de conductivité de la solution
de référence.
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10. Valider.

11. Taper

12. Etape 3/5 : lorsque la mesure de la valeur de conductivité est stable, taper
13. Etape 4/5 :
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= sil'étalonnage a réussi, la constante de cellule calculée s'affiche et la date du dernier étalonnage est mise a jour

(voir chap. . 8.10.5). Taper pour aller & l'étape 5/5.
= si un message d'erreur s'affiche, consulter le Tab. 7.
= si un message d'avertissement s'affiche, consulter le Tab. 8.

14. Etape 5/5 : valider ou annuler I'¢talonnage.

Tab. 7: Message d'erreur a la fin de I'étalonnage en 1 point du capteur de conductivité.

Message affiché Valeur d'étalonnage calculée hors limites d'erreur

Symbole affiché dans le nom .

unique de l'appareil du produit

Signification L'étalonnage du capteur a échoué car la valeur de la constante de
cellule calculée est en dehors de la plage d'erreur.

Solution 1. Comparer la valeur de la constante de cellule calculée avec les

limites d'étalonnage qui peuvent étre lues dans la vue "Diagnostic".

2. Remplacer le produit.

Tab. 8:  Message d'avertissement a la fin de I'étalonnage en 1 point du capteur de conductivité.

Message affiché Valeur d'étalonnage calculée hors limites d'avertissement

Symbole affiché dans le nom v

unique de l'appareil du produit

Signification La valeur de la constante de cellule calculée se trouve en dehors de la

plage d'avertissement car :

= soit une solution erronée a été | = ou le produit se dégrade.
utilisée pour I'étalonnage.

Solution 1. S'assurer que la solution —> Vous pouvez choisir de valider

tampon utilisée est la bonne. ou d'annuler |'étalonnage.

2. Sice n'est pas la bonne, inter- | = Si vous validez I'étalonnage, la
rompre |'étalonnage. nouvelle valeur de la constante
de cellule calculée est utilisée
pour déterminer la valeur de
conductivité et la date du dernier
etalonnage est mise a jour.

3. Utiliser une solution de réfé-
rence appropriée et refaire
la procédure complete
d'étalonnage.

= Sivous annulez I'étalonnage, la

valeur de la constante de cellule
actuelle est utilisée pour déter-
miner la valeur de conductivité
et la date du dernier étalonnage
n'est pas mise a jour.

—> Prévoir de remplacer le produit.

8.10.3 Ajuster la valeur d'offset de la température

La température mesurée par le capteur peut étre corrigée avec une valeur d'offset.

1. Dans la vue "Maintenance" du capteur, taper Température Offset P> et saisir la valeur de I'offset de
température dans l'unité de température affichée.
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2. Pour changer les unités de température, aller dans la vue "Paramétre” du capteur, taper
Température Unité souhaitée > et choisir I'unité de température : la valeur d'offset de la température est
automatiqguement convertie.

8.10.4 Simuler des données

Vérifier le bon fonctionnement (par exemple, s'assurer que les limites d'avertissement et/ou d'erreurs ont été
saisies correctement) du produit et/ou du process en simulant des données.

1. Dans la vue "Maintenance" du capteur, taper Simulation Etat» et choisir "ON" pour activer la
simulation.
2. Valider.

3. Pour simuler une valeur de conductivité, taper Simulation Conductivité P> puis entrer la valeur de
conductivité a simuler.

4. Pour simuler une valeur de température, taper Simulation Température P> et saisir la valeur de tem-
pérature a simuler.

8.10.5 Lire la date du dernier étalonnage

Pour lire la date du dernier étalonnage qui a réussi.

— Dans la vue "Maintenance" du capteur, lire la date dans le champ Calendrier des étalonnages Dernier
étalonnage .

8.10.6 Lire la date du prochain étalonnage

Pour lire la date du prochain étalonnage a effectuer.

— Dans la vue "Maintenance" du capteur, lire la date dans le champ Calendrier des étalonnages Prochain
étalonnage .

8.10.7 Saisir lintervalle de temps entre deux étalonnages
Pour saisir l'intervalle de temps, en jours, entre deux étalonnages :
1. Dans la vue "Maintenance" du capteur, taper Calendrier des étalonnages Intervalle en jours P,

1. Saisir le nombre de jours entre deux étalonnages. Nous recommandons d'étalonner le produit tous les trois
mois.

2. Valider.
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Lorsque la date d'échéance d'étalonnage est atteinte, un message d'avertissement s'affiche dans la Liste des
Messages.
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9 MAINTENANCE ET DEPANNAGE

9.1 Consignes de sécurité

A AVERTISSEMENT

Risque de blessure di a une maintenance non conforme.

> Ces travaux doivent étre effectués uniquement par du personnel qualifi¢ et habilite, disposant des outils
appropriés.

REMARQUE
Risque d'endommager le produit da a la source d'alimentation électrique

= Eteindre et consigner la source d'alimentation électrique avant d'effectuer les travaux sur le systéme.

9.2 Nettoyage du produit

A DANGER

Risque de blessure di a la nature du détergent.

> Res‘pecter la réglementation en vigueur en matiére de prévention des accidents et de sécurité relative a I'utilisation
de fluides aggressifs.

Le produit peut étre nettoyé avec un chiffon imbibé d‘eau (max. 40°C) ou d‘un détergent acide (avec max. 5%
d'acide chlorhydrique).

9.3 Dépannage si aucun message ne s'affiche
Couleur du voyant du produit OFF
Signification Le produit/le systéme n'est pas sous tension.
Solution 1. Vérifier le cablage.

2. S'assurer que l'alimentation électrique est de
24 V DC.

3. Veérifier que la source d'alimentation électrique
fonctionne correctement.

9.4 Dépannage si le voyant du produit est rouge ou
orange

Si le systéme génére un message d'erreur ou d'avertissement :

= le voyant du systéme est rouge ou orange,

= le voyant du produit est rouge ou orange,

= le symbole . ou ' apparait sur le nom unique de l'appareil du produit, dans la liste des appareils,

* le symbole >\/< apparait dans le coin en haut a gauche de l'afficheur. o3
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— Taper >v< pour accéder a la "Liste des messages".

9.4.1 Message "Valeur conductivité trop élevée"

Message affiché Valeur conductivité trop élevée

Symbole affiché dans le nom .

unique de l'appareil du produit

Signification La valeur de conductivité de I'échantillon d'eau est hors limites.

Le message s'affiche lorsque les réglages suivants ont été faits dans
Déclencheurs de messages Erreurs » (vue "Paramétre” du
capteur) :

= le "flag d'activation" d'erreur pour le seuil haut de la valeur de conduc-
tivité est sélectionné,

= et le seuil haut saisi pour la valeur de conductivité a été atteint.

Solution —> Vérifier le process.

Message affiché Valeur conductivité trop élevée

Symbole affiché dans le nom v

unique de l'appareil du produit

Signification La valeur de conductivité de I'échantillon d'eau est hors limites.

Le message s'affiche lorsque les réglages suivants ont été faits dans
Déclencheurs de messages  Avertissements P (vue "Para-
metre" du capteur) :

= le "flag d'activation" d'avertissement pour le seuil haut de la valeur de
conductivité est sélectionné,

= et le seuil haut saisi pour la valeur de conductivité a été atteint.
Solution —> Vérifier le process.

9.4.2 Message "Valeur conductivité trop faible"

Message affiché Valeur conductivité trop faible

Symbole affiché dans le nom ‘

unique de Il'appareil du produit

Signification La valeur de conductivité de I'échantillon d'eau est hors limites.

MAN 1000239765 FR Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 25.09.2023

Le message s'affiche lorsque les réglages suivants ont été faits dans

Déclencheurs de messages Erreurs » (vue "Paramétre” du

capteur) :

= le "flag d'activation" d'erreur pour le seuil bas de la valeur de conduc-
tivité est sélectionné,

= et le seuil bas saisi pour la valeur de conductivité a été atteint.
Solution —> Vérifier le process.

24




Type MS03

Maintenance et dépannage

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

MAN 1000239765 FR Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 25.09.2023

Message affiché

Valeur conductivité trop basse

Symbole affiché dans le nom
unique de l'appareil du produit

v

Signification

La valeur de conductivité de I'échantillon d'eau est hors limites.

Le message s'affiche lorsque les réglages suivants ont été faits dans
Déclencheurs de messages  Avertissements P (vue "Para-
metre" du capteur) :

= le "flag d'activation" d'avertissement pour le seuil bas de la valeur de
conductivité est sélectionné,

= et le seuil bas saisi pour la valeur de conductivité a été atteint.

Solution

—> Vérifier le process.

9.4.3

Message "Valeur Température trop élevée"

Message affiché

Valeur température trop élevée

Symbole affiché dans le nom
unique de l'appareil du produit

Signification

La valeur de température de I'échantillon d'eau est hors limites.

Le message s'affiche lorsque les réglages suivants ont été faits dans
Déclencheurs de messages Erreurs P (vue "Paramétre" du
capteur) :

= le "flag d'activation" d'erreur pour le seuil haut de la valeur de la tem-
pérature de I'échantillon d'eau est sélectionné,

= et la saisie du seuil haut pour la valeur de la température de I'échan-
tillon d'eau a été atteinte.

Solution

—> Vérifier le process.

Message affiché

Valeur température trop élevée

Symbole affiché dans le nom
unique de l'appareil du produit

v

Signification

La valeur de température de I'échantillon d'eau est hors limites.

Le message s'affiche lorsque les réglages suivants ont été faits dans
Déclencheurs de messages  Avertissements P (vue "Para-
metre" du capteur) :

= le "flag d'activation" d'avertissement pour le seuil haut de la valeur de
la température de I'échantillon d'eau est sélectionné,

= et la saisie du seuil haut pour la valeur de la température de I'échan-
tillon d'eau a été atteinte.

Solution

—> Vérifier le process.
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9.4.4 Message "Valeur température trop faible"

Message affiché Valeur température trop faible

Symbole affiché dans le nom ‘

unique de l'appareil du produit

Signification La valeur de température de I'échantillon d'eau est hors limites.

Le message s'affiche lorsque les réglages suivants ont été faits dans
Déclencheurs de messages Erreurs P (vue "Paramétre" du
capteur) :

= le "flag d'activation" d'erreur pour le seuil bas de la valeur de la tem-
pérature de I'échantillon d'eau est sélectionné,

= et la saisie du seuil bas pour la valeur de la température de I'échan-
tillon d'eau a été atteinte.

Solution —> Vérifier le process.

Message affiché Valeur température trop faible

Symbole affiché dans le nom v

unique de l'appareil du produit

Signification La valeur de température de I'échantillon d'eau est hors limites.

Le message s'affiche lorsque les réglages suivants ont été faits dans
Déclencheurs de messages  Avertissements P (vue "Para-
metre" du capteur) :

= le "flag d'activation" d'avertissement pour le seuil bas de la valeur de
la température de I'échantillon d'eau est sélectionné,

= et la saisie du seuil bas pour la valeur de la température de I'échan-
tillon d'eau a été atteinte.

Solution —> Vérifier le process.
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10 PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

A ATTENTION

Risque de blessure et de dommage matériel dus a l'utilisation de piéces inadaptées.

De mauvais accessoires et des piéces de remplacement inadaptées peuvent entrainer des blessures et endom-
mager le produit et son environnement.

» N'utiliser que les accessoires et les piéces de rechange de la société Biirkert.

11 EMBALLAGE ET TRANSPORT

REMARQUE

Dommages dus au transport

Le transport peut endommager un produit insuffisamment protége.

= Transporter le produit dans un emballage résistant aux chocs, a l'abri de I'humidité et des impuretés.

= Ne pas exposer le produit a des températures pouvant entrainer le dépassement de la plage de température
de stockage.

= Protéger les interfaces électriques avec des bouchons de protection.

12 STOCKAGE

REMARQUE

Un mauvais stockage peut endommager le produit.

> Pour stocker le produit :

1. Rincer le produit avec de I'eau du robinet.

2. Purger le produit avec de l'air & une pression max. de 2 bar.

3. Stocker le produit a4 température ambiante (environ 23 °C £10 °C).
4. Stocker le produit dans un endroit sec et a l'abri de la poussiere.

> Aprés une période de stockage :

1. Insérer le produit sur le systéme.

2. Pendant que la source d'alimentation électrique est éteinte, faire circuler I'échantillon d'eau a travers le
produit au moins 2 heures.

3. Etalonner le produit. Voir chap. 8.8.
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13 MISE AU REBUT

— Mettre au rebut le produit et I'emballage dans le respect de I'environnement.

REMARQUE
Dommages a lI'environnement causés par des produits contaminés par des fluides.

= Respecter les prescriptions nationales en matiére d'élimination des déchets et de la protection
environnementale.

Remarque:
Respecter les prescriptions nationales en matiere d'élimination des déchets.
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